
บทที 6
สรุปผลการว ิจ ัยและข ้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
1. ค่า Kt/V โดยวิธ Rate adjustment โดยใช้ค่า equilibrated BUN (Rate30) มความถูกต้องและ 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิธี mDDQ(Dtotal)
2. ค่า Kt/V โดยวิธี mDDQ ท่ีใช้วิธีเก็บตัวอย่างน้ํายา dialysate เป็นจุดเวลาทุก 1 ช่ัวโมง (Dspot) มี 

ความลูกต้องและความสัมพันธ์ที่ดีกับวิธี mDDQ(Dtotal)

ข้อเสนอแนะ
1. แนะนำให้ใช้วิธี Rate adjustment โดยใช้ค่า equilibrated BUN สำหรับการประเมินความเพียง 

พอของการฟอกเลือด
2. วิธี mDDQ ที่ใช้วิธีเก็บตัวอย่างนํ้ายา dialysate เป็นจุดเวลาทุก 1 ชั่วโมงสามารถนำมาใช้แทนวิธี 

ที่ต้องเก็บน้ํายา dialysate ทังหมดได้
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